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Gdńsk, 10,05.2016

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku - Prarvo zanrórłłeń
publicznych (Dz .U . z2013 r, poz.907 , z póżn. an.) w zńączent l przesyłam kole,irre , zaplźulia
zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawtającego do specyfikacji
istotnych warulków zanrówienia, doĘczącychprzetatguWAD.272.5.2016 na dostawę spłzętu
laborutaryjnego, prowadzonego rv trybie przetargu nieograniczonego.

zadanie 6: szafa chłodnicza laboratoryina

I. Czy Zamawiający dopuści, aby maksymalne obciążenie półki wynosiło
spełnianiu wszystkich pozostałych kryteriów dla szafu chłodniczej ?

)rtp.. Zamalriajqcy nie wy,aża zgody. Zamawiajqcy podtr4.łntje zapisy SIWZ.

Zadanię 7: Zanrażarka

L Czy Zamańający dopuści, aby maksymalne obciążenie półki wynosiło
spełnianiu lvszystkich pozostałych kryteriów dla zarcrażarki?

Odp. Zamawiający nie y,yrąża zgody. Zamrrwiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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